信息化集成化信号采集与处理系统
更正（澄清）内容（一）
一、以下为澄清或者修改的内容

原招标文件：
第六章  采购需求
一、采购标的
徐州医科大学信息化集成化信号采集与处理系统，具体为移动式实验操作台、(内置)集成式信息化信号采集与处理系统、生物信号采集与分析系统软件、集成式小动物呼吸机、集成式动物肛温仪、实时摄像系统、手术照明系统、输液架、机能实验系统附件包等。


现更正为：
第六章  采购需求
一、采购标的
徐州医科大学信息化集成化信号采集与处理系统（12台），具体为移动式实验操作台、(内置)集成式信息化信号采集与处理系统、生物信号采集与分析系统软件、集成式小动物呼吸机、集成式动物肛温仪、实时摄像系统、手术照明系统、输液架、机能实验系统附件包等。
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二、其他内容不变。

